FUJFILM

Total Bilirubin L-Type

Stabiles Fliissigreagenz — Vanadat-Oxidationsmethode
Fir die quantitative Bestimmung vom Gesamt-Bilirubin im Serum

Bitte die Packungsbeilage vor Gebrauch sorgfiltig lesen!

417-23295

1223D7

Eigenschaften
Wako Total Bilirubin L-Type ein stabiles Fliissigreagenz fiir die quantitative Bestimmung vom
Gesamt-Bilirubin im Serum.

Zusammenfassung und Erkldrung des Tests

Die Bestimmung des Serum-Bilirubins wird allgemein als Test zur Uberpriifung der Leberfunk-
tion verwendet. Uberwiegend werden dazu Verfahren verwendet, die auf einer Azokupplung'2*
oder der enzymatischen Reaktion durch Bilirubin-Oxidase beruhen‘. Nachteile dieser
Verfahren liegen in der Storung durch gleichzeitig vorhandene Serumsubstanzen und unbe-
friedigende Stabilitdt der Reagenzien nach Vorbereitung. Wako Total Bilirubin L-Type beruht
auf einer chemischen Oxidationsmethode und verwendet Vanadat als Oxidationsmittel. Das
Verfahren zeigt eine gute Korrelation zu herkémmlichen Methoden, praktisch keine Storung
durch gleichzeitig vorhandene Serumsubstanzen und verwendet anwender-freundliche,
gebrauchsfertige Fliissig-Reagenzien®.

Testprinzip

Beim Mischen von Serum mit dem Detergenz und Vanadat enthaltenden Reagenz bei etwa
pH3, oxidiert das Gesamt-Bilirubin zu Biliverdin. Dabei verringert sich die Bilirubin-spezifische
Absorption. Der Gesamt-Bilirubin-Gehalt der Probe 148t sich daher durch Messen der Absorp-
tion vor und nach Vanadat-Oxidation bestimmen.
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Bilirubin Biliverdin
Reagenzien
Zusammensetzung und Lagerbedingungen
R1: Pufferldsung 4 Flaschen lagern bei 2-35 °C
R2: Vanadatlésung 4 Flaschen lagern bei 2-35 °C
Bestandteile
R1: Pufferldsung Citratpuffer (pH 2,9) 0,1 mol/l
Detergenz
R2: Vanadatlésung Phosphatpuffer (pH 7,0) 10 mmol/l
Natriummetavanadat 4 mmol/l

R1: Pufferldsung: Gebrauchsfertig. Diese Losung ist bei 2—35 °C bis zum angegebenen Verfallsdatum haltbar.
R2: Vanadatiosung: Gebrauchsfertig. Diese Losung ist bei 2-35 °C bis zum angegebenen Verfallsdatum haltbar.

Warnungen und VorsichtsmaBnahmen

Nur fiir in vitro-Bestimmungen.

Nur fiir den professionellen Anwender.

Darf beim Menschen oder Tier nicht in vivo angewendet werden.

Reagenzien von Packungen mit verschiedenen Chargennummern nicht mischen.

Reagenzien nach dem auf der Packung angegeben Verfallsdatum nicht mehr verwenden.

Zubereitungen, Testlésungen und Regentin diirfen nur fir den hier beschriebenen Test

verwendet werden.

e |angere Aufbewahrung der angebrochenen Reagenzien wird nicht empfohlen. Nach dem
Anbruch bitte wieder gut verschlieBen und bei der angegebenen Temperatur lagern.

o Bei Entsorgung der Reagenzien sind die nationalen und drtlichen Vorschriften zu beachten.

Kennzeichnung geméaB Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

e Das Produkt ist gemaB CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.
e Das Produkt enthélt keine SVHC nach Reach Artikel 57 >0,1 %.

Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung
e Cetylpyridinium chloride monohydrate

Gefahrenpiktogramme

@ Achtung

Gefahrenhinweise

¢ Gesundheitsschédlich bei Einatmen.
e Verursacht schwere Augenreizung.
o Sehr giftig fir Wasserorganismen.

Sicherheitshinweise

e FEinatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.

Nach Gebrauch griindlich waschen.

Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und fiir ungehinderte Atmung

sorgen.

e BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spiilen. Even-
tuell vorhandene Kontaktlinsen nach Mdglichkeit entfernen. Weiter spiilen.

e Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

e Entsorgung des Inhalts/des Behdlters geméB den értlichen/regionalen/nationalen/inter-
nationalen Vorschriften.

Referenzbereich

Gesamt-Bilirubin im Serum: 0,2—1,0 mg/dl°. Da die Werte von Alter, Geschlecht, Erndhrung,
Land und anderen Faktoren abhéngig sind, sollte jedes Labor seine eigenen Werte fiir dieses
Verfahren bestimmen.

Physikalische und chemische Anzeichen von Instabilitat
Das Vorhandensein eines Niederschlags im Reagenz oder Wiederfindung in Kontrollseren auBerhalb
des vom Hersteller angegebenen Bereichs sind ein Hinweis auf die Instabilitdt des Reagenzes.

Gerate

Das Reagenz ist zur Verwendung auf kommerziell erhdltlichen Analysenautomaten vor-
gesehen. Beziiglich einer Beschreibung der Gerétebedienung und -spezifikation verweisen wir
auf das Handbuch des Geréteherstellers. Eine praktische Validierung des Verfahrens vom
Anwender am Einsatzort durch Bestimmung einer ausreichenden Anzahl adaquater Kontroll-
und Patientenseren ist unerléBlich.

Probenmaterial

Fiir die Bestimmung sollten frisch angesetzte Proben verwendet werden. Zur Lagerung ist die
Probe tiefgefroren (-20 °C) und vor Licht geschiitzt aufzubewahren, da Serum-Bilirubin unter
Lichteinwirkung zu Biliverdin reagiert.

Ascorbinséure bis 50 mg/dl beeinfluBt die Messung nicht. Himoglobin-Konzentrationen bis
500 mg/dl haben keinen signifikanten EinfluB auf das MeBergebnis.

Standardverfahren
37 °C (Hitachi® 911)
Proben-Leerwert W Messung
0 G 10 (min)
() A A (Haupt): 450 nm
Probe 10 pl R2: 70 pl A (Neben): 546 nm
R1: 280 pl
Ergebnisse

Die Endergebnisse werden automatisch berechnet und in Konzentrationseinheiten aus-
gedruckt (mg/dl).

Grenze der Methode

Linearitat: 0,1-40 mg/dl. Wenn die Gesamt-Bilirubin-Werte tiber 40 mg/dl liegen, ist das Proben-
material mit physiologischer Kochsalz-Ldsung 1:1 zu verdinnen und die Messung
zu wiederholen. Die erhaltene Konzentration muB mit 2 multipliziert werden.

Leistungsdaten des Tests

Richtigkeit: 44 Serumproben wurden mit dem beschriebenen Verfahren und einem kommer-

ziell erhéltlichen Reagenz gemessen (Azobilirubin). Die Korrelation der beiden

Verfahren wird beschrieben durch: r = 0,994; y = 0,957 x - 0,051.

Wird eine Probe bekannter Konzentration eingesetzt, liegt der Messwert im

Bereich von = 15 % der bekannten Konzentration (falls der Gesamt-Bilirubin-

Wert der Probe 1 mg/dl oder mehr betragt).

Wird eine Probe in einem Lauf fiinfmal oder haufiger getestet, liegt der VK innerhalb

von 5 % (falls der Gesamt-Bilirubin-Wert der Probe 2 mg/dl oder mehr betrégt).

Sensitivitat: a) Wird destilliertes Wasser als Probe eingesetzt, betragt die Absorption max. 0,05.
b) Wird ein Kontrollserum (10 mg/dl Gesamtbilirubin) als Probe eingesetzt, liegt
die Absorption im Bereich von 0,12-0,45.

Spezifitat:

Prézision:

Qualitatskontrolle
Eine Qualitatskontrollroutine wird allen klinischen Laboratorien empfohlen.
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Bestellinformation

Bestell-Nr. Produkt Packung
417-23295 Total Bilirubin L-Type R1 R1: 4x70ml
419-23495 Total Bilirubin L-Type R2 R2: 4x18 ml
419-73295 Bilirubin Calibrator CAL: 4 x fir 3 ml

Hersteller:

DE 1223D7 1

FUJIFILM Wako Chemicals Europe GmbH
Fuggerstr. 12 - 41468 Neuss - Germany

Telephone: +49 2131 311 272 - Fax: +49 2131 311 110
diagnostics_wkeu@fujifilm.com - www.wako-chemicals.de
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